Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske zupanije 17025-HAA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
43000 Bjelovar, Matice hrvatske 15, Tel. 043/247-220

ekologija@zzjz-bjelovar.hr

TEST

Bjelovar, 11.07.2022

06214
Analiticki broj uzorka: P 760 2022 VODOVOD GRUBISNO POLJE d.o.0.

IVANA NEPOMUKA JEMERSICA 37¢
43290 GRUBISNO POLJE

ANALITICKO IZVJESCE

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potro$nju - PRERADENA PODZEMNA VODA
Lokacija uzimanja uzoraka: HIDROFORNA MREZA, G. POLJE

Mjesto uzimanja uzorka: SLAVINA, PUNKT BR. 1, G.POLJE

Uzorkovao-la: po Sluzbi za zdravstvenu ekologiju / N. Zalac

Datum uzimanja uzorka: 08.07.2022 Vrijeme uzimanja uzorka: 08:35

Datum dostave uzorka: 08.07.2022 Vrijeme dostave uzorka: 10:10
Ispitivanje zapoceto: 08.07.2022 Ispitivanje zavrseno: 11.07.2022
lzvjesce zavrseno: 11.07.2022

Vrsta analize: Analiza A ,

Tip zahtjeva: UGOVOR br: 05-6/1-2016 od 06.05.2016. (voda za ljudsku potrosnju)
Plan uzorkovanja: Ob-54, Rev. 1 od 08.07.2022.

Ocjena sukladnosti: Ispitivani uzorak "vode za ljudsku potro$nju" s obzirom na analizirane pokazatelje je sukladan
maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne
novine br.125/17 i 39/2020).

Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za
akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog prihvac¢anja pri cemu se mjerna
nesigurnost ne uzima u obzir.
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Rukovoditelj Sluzbe:
Ljiljana Jar¢ov, univ.spec.techn.alim
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1) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*) ) .00/7 L

2) **MDK - Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku.

) **U - mjerna nesigurnost, izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavija 95% razinu pouzdanosti

) Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe

) Sluzba za zdravstvenu ekologiju nije odgovorna za informacije dobivene od kupca ako je kupac sam izvr$io uzorkovanje (vrsta uzorka, lokacija, mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja)
) Ako je uzorkovanie izvréio ZZJZ BBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinose nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode

7) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom

8) t.m.-temperatura mjerenja

9) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: P 760 2022

Bjelovar, 11.07.2022

Terenski pokazatelji

Naziv Metoda Tehnika Mijerna jedinica Vrijednost L= MDK*** h’gvoa‘“"
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011
HRN EN ISO 19458:2008
“Temperatura Digitalni termometar *C 15 25 DA
Klor dioksid Spektrofotometrija mg/l 0.04 X ]
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mijerna jedinica Vrijednost U MDK*** hlgv‘;VO'
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016 Turbidimetrija NTU 0.50 4 DA
Boja* © T [sm2120 C (23rd Edition) Spektrofotometrija | mg/L PtCo skale (PH 7.2) <5 20 DA
Miris ) HRN EN 1622:2008 Senzorika = bez mirisa " bezminsa | DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika = " bez okusa bez okusa | DA
pHY HRN EN SO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica "~ (tm. 21.8°C) 7.1 0.1 6595  |DA
Elektrovodlji\;ost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/cm pri 20°C (t.m. 22.0°C) 657 11 2500 DA
Utrodak KMnO4 HRN EN SO 8467:2001 Titrimetrija mg/l Oz 10 50 DA
Kloridi* HRN EN 1SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/L CI 4.0 0.2 250 DA
“Nitriti* HRN EN 1SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l NO: <0.040 0.50 DA
‘Nitrati* HRN EN 1SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l NOs 8.7 05 50 DA
Amoni* HRN EN 1SO 14911:2001 lonska kromatografija mg/L NHa <0.013 0.50 DA
Analitiar:
Ana Matyranec, mag.biol.
Uﬁ b autec
Mikrobiolo$ki pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mjerna jedinica Vrijednost u* MDK*** Hgg°'|
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count cfu/1 ml 1 100 DA |
'Broj kolonija na 22°C HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count cfult mi 0 100 | DA
“Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF cfu/100 mi 0o 7 70 T | bA
Ukupni koliformi HRN EN 1SO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF|  cfu/100 mi 0 o  |DpA
Enterokoki HRN EN SO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF|  cfu/100 ml 0 0 DA
Analitiar:
Ljiljana Jarcov, univ.spec.techn.aliment.
Kraj izvjedéa o ispitivanju
Ob-04a,Rev.5
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Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske zupanije 17025-HAA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
43000 Bjelovar, Matice hrvatske 15, Tel. 043/247-220

ekologija@zzjz-bjelovar.hr

TEST

Bjelovar, 11.07.2022

06214
Analiticki broj uzorka: P 761 2022 VODOVOD GRUBISNO POLJE d.o.o.

IVANA NEPOMUKA JEMERSICA 37¢
43290 GRUBISNO POLJE

ANALITICKO IZVJESCE

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potros$nju - PRERADENA PODZEMNA VODA

Lokacija uzimanja uzoraka: B. RADIC@), GRUBISNO POLJE

Mjesto uzimanja uzorka: SLAVINA - PRIVATNA KUC/—

Uzorkovao-la: po Sluzbi za zdravstvenu ekologiju / N. Zalac

Datum uzimanja uzorka: 08.07.2022 Vrijeme uzimanja uzorka: 08:50

Datum dostave uzorka: 08.07.2022 Vrijeme dostave uzorka: 10:10

Ispitivanje zapoceto: 08.07.2022 Ispitivanje zavr§eno: 11.07.2022
lzvje$ée zavrseno: 11.07.2022

Vrsta analize: Analiza A

Tip zahtjeva: UGOVOR br: 05-6/1-2016 od 06.05.2016. (voda za ljudsku potro$nju)
Plan uzorkovanja: Ob-54, Rev. 1 od 08.07.2022.

Ocjena sukladnosti: Ispitivani uzorak "vode za ljudsku potro$nju" s obzirom na analizirane pokazatelje je sukladan
maksimalno dopus$tenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne
novine br.125/17 i 39/2020).

Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za
akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog prihvac¢anja pri ¢emu se mjerna
nesigurnost ne uzima u obzir.

Rukovoditelj Sluzbe:
Ljiljiana Jar¢ov, yniv.spec.techn.alime

\r A\ \\Q 'y

1

Napomene:

1) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

2) **MDK - Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku.

3) **U - mjerna nesigurnost, izrazena kao proirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja 95% razinu pouzdanosti
4) Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe

5) Sluzba za zdravstvenu ekologiju nije odgovorna za informacije dobivene od kupca ako je kupac sam izvr§io uzorkovanje (vrsta uzorka, lokacija, mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja)
6) Ako je uzorkovanje izvréio ZZJZ BBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinose nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode

7) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

8) t.m.-temperatura mjerenja

9) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
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Analiticki broj uzorka: P 761 2022

Bjelovar, 11.07.2022

Terenski pokazatelji

Naziv Metoda Tehnika Mjerna jedinica Vrijednost U MDK*** }fggo-
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011
HRN EN ISO 19458:2008
Ténﬁ;ﬂeratura Digitalni termometar °C 20 25 DA ]
Klor dioksid Spektrofotometrija mg/l 0.04 . =
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mjerna jedinica Vrijednost L>* MDK*** }]JgV%VO-
Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1:2016 Turbidimetrija NTU 1.5 4 DA
‘Boja* SM 2120 C (23rd Edition) Spektrofotometrija | mg/L PtCo skale (PH7.2) <5 20 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez mirisa bez mirisa DA
"Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika < bez okusa bez okusa DA |
pH* HRN EN 1SO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica (tm. 23.1°C) 7.1 0.1 6.5-9.5 DA
Elektrovod|jivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/cm pri 20°C (t.m. 23.2°C) 572 12 2500 DA
Utrosak KMnO4 HRN EN 1SO 8467:2001 Titrimetrija mg/I O- 0.7 5.0 DA
Kloridi* HRN EN 1SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/L CI 37 0.2 250 DA
“Nitriti* HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l NOz <0.040 0.50 DA
Nitrati* HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l NOs 7.8 0.4 50 DA
“Amonij* HRN EN SO 14911:2001 lonska kromatografija mg/L NH« <0.013 0.50 DA
AnalitiCar:
Ana Maturanec, mag.biol.
(ourec
J
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mjerna jedinica Vrijednost U MDK*** h’g&vo'
Broj kolonija na 36°C HRN EN SO 6222:2000 Total plate count cfu/t ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count cfu/1 ml 2 100 DA
Escherichia coll HRN EN 1SO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF| cfu/100 mi 0 0 DA
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF cfu/100 ml 0 0 DA
“Enterokoki HRN EN SO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF cfu/100 ml 0 0 DA
Analiticar:
Ljiljana Jar¢ov, univ.spec.techn.aliment.
e [N\ a
g s
Krgj izvjescéa o ispitivanju
Ob-04a,Rev.5
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Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske zupanije 17025-HAA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
43000 Bjelovar, Matice hrvatske 15, Tel. 043/247-220
ekologija@zzjz-bjelovar.hr

TEST

Bjelovar, 11.07.2022

06214

Analiticki broj uzorka: P 762 2022 VODOVOD GRUBISNO POLJE d.o.o.
IVANA NEPOMUKA JEMERSICA 37¢
43290 GRUBISNO POLJE

ANALITICKO 1ZVJESCE

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potro$nju - PRERADENA PODZEMNA VODA
Lokacija uzimanja uzoraka: HIDROFORNA MREZA, MALI ZDENCI

Mjesto uzimanja uzorka: SLAVINA, PUNKT BR. 2, MALI ZDENCI

Uzorkovao-la: po Sluzbi za zdravstvenu ekologiju / N. Zalac

Datum uzimanja uzorka: 08.07.2022 Vrijeme uzimanja uzorka: 09:10

Datum dostave uzorka: 08.07.2022 Vrijeme dostave uzorka: 10:10
Ispitivanje zapoceto: 08.07.2022 Ispitivanje zavrseno: 11.07.2022
lzvjeS¢e zavrseno: 11.07.2022

Vrsta analize: Analiza A

Tip zahtjeva: UGOVOR br: 05-6/1-2016 od 06.05.2016. (voda za ljudsku potrosnju)
Plan uzorkovanja: Ob-54, Rev. 1 od 08.07.2022.

Ocjena sukladnosti: Ispitivani uzorak "vode za ljudsku potro$nju" s obzirom na analizirane pokazatelje je sukladan
maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne
novine br.125/17 i 39/2020).

Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za
akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog prihvac¢anja pri emu se mjerna
nesigurnost ne uzima u obzir.

Rukovoditelj Sluzbe:
Ljiljana Jar€ov, univ.spec.techn.
Y
1) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

2) *™MDK - Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku.

3) **U - mjerna nesigurnost, izrazena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja 95% razinu pouzdanosti =
4) Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnozZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe e
5) Sluzba za zdravstvenu ekologiju nije odgovorna za informacije dobivene od kupca ako je kupac sam izvr§io uzorkovanje (vrsta uzorka, lokacija, mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja)

6) Ako Je uzorkovanje izvr§io ZZJZ BBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinose nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode

7) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom

8) t.m -temperatura mjerenja

9) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

Napomene:

Stranica 1/2 ~ Ob-04a,Rev.5



Analiticki broj uzorka: P 762 2022

Bjelovar,ﬁ1 1.07.2022

Terenski pokazatelji

Naziv Metoda Tehnika Mijerna jedinica Vrijednost 1/} MDK*** h’gfa\lo-
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011 .
HRN EN 1SO 19458:2008
7Tér'rrpreﬂré—t'ﬁ?a Digitalni termometar °C 15 25 DA
‘Slobodni klor HRN EN 1SO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l Clz 0.03 0.5 DA
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mjerna jedinica Vrijednost u** MDK*** }]JadVOgO'
Mutnoéa HRN EN SO 7027-1:2016 Turbidimetrija NTU 0.96 2 DA
Boja* SM 2120 C (23rd Edition) Spektrofotometrija mg/L PtCo skale (PH7.2)5 1 20 DA
Miris S HRN EN 1622:2008 Senzorika 5 bez mirisa bez mirisa DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika = bez okusa bez okusa DA
pH* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica (tm.22.5°C) 7.0 0.1 6.5-95 1 DA
Elektrovodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/cm pri 20°C (tm. 22.5°C) 572 12 2500 DA
“Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija mg/l Oz 0.7 5.0 DA
Kloridi* HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/L CI 17 1 250 DA
Nitriti* HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/I NO- <0.040 0.50 DA
Nitrati* HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l NOs 25 1 50 DA
Amonij HRN EN 1SO 14911:2001 Jonska kromatografija mg/L NHa <0.013 0.50 DA
Analitiar:
Ana Maturanec, mag.biol.
(ot
Mikrobiolo$ki pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mijerna jedinica Vrijednost L MDK*** Hgvogo
Broj kolonija na 36°C HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count cfu/t ml 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C HRN EN SO 622212000 Total plate count cfurt mi 2 I 100 DA
‘Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF cfu/100 ml ) I 0 | pA
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF|  cfu/100 ml 0 o  |DA
‘Enterokoki HRN EN 1SO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF|  cfu/100 m 0 0 DA
Analiti¢ar:
Ljiliana Jar¢ov, univ.spec.techn.aliment.
' o ! k/:\“'c\
raj izvje$ca o ispitivanju
Ob-04a,Rev.5
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Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske zupanije 17025-HAA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
43000 Bjelovar, Matice hrvatske 15, Tel. 043/247-220
ekologija@zzjz-bjelovar.hr

TEST

Bjelovar, 11.07.2022

06214

Analiti¢ki broj uzorka: P 763 2022 VODOVOD GRUBISNO POLJE d.o.o0.
IVANA NEPOMUKA JEMERSICA 37¢
43290 GRUBISNO POLJE

ANALITICKO IZVJESCE

Vrsta uzorka: voda za ljudsku potro$nju - PRERADENA PODZEMNA VODA
Lokacija uzimanja uzoraka: HIDROFORNA MREZA, VELIKI ZDENCI

Mjesto uzimanja uzorka: SLAVINA, PUNKT BR. 3, VELIKI ZDENCI

Uzorkovao-la: po Sluzbi za zdravstvenu ekologiju / N. Zalac

Datum uzimanja uzorka: 08.07.2022 Vrijeme uzimanja uzorka: 09:35

Datum dostave uzorka: 08.07.2022 Vrijeme dostave uzorka: 10:10
Ispitivanje zapoceto: 08.07.2022 Ispitivanje zavr§eno: 11.07.2022
lzvjesce zavrseno: 11.07.2022

Vrsta analize: Analiza A

Tip zahtjeva: UGOVOR br: 05-6/1-2016 od 06.05.2016. (voda za ljudsku potrosnju)
Plan uzorkovanja: Ob-54, Rev. 1 od 08.07.2022.

Ocjena sukladnosti: Ispitivani uzorak "vode za ljudsku potro$nju" s obzirom na analizirane pokazatelje je sukladan
maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nac¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne
novine br.125/17 i 39/2020).

Pri dono$enju odluke o sukladnosti mjernih rezultata s propisanim grani¢nim vrijednostima za
akreditirane metode primjenjuje se pravilo jednostavnog prihvac¢anja pri ¢emu se mjerna
nesigurnost ne uzima u obzir.

Rukovoditelj Sluzbe:
Ljiljana Jarcov, univ.spec.techn.alj e

Napomene

1) Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

2) ***MDK - Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku
3) **U - mjerna nesigurnost, izrazena kao proirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 8to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
4) Rezultati se odnose isklju¢ivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

5) Sluzba za zdravstvenu ekologiju nije odgovorna za informacije dobivene od kupca ako je kupac sam izvr$io uzorkovanje (vrsta uzorka, lokacija, mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja)
6) Ako je uzorkovanje izvr$io ZZJZ BBZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinose nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode

7) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

8) t.m.-temperatura mjerenja

9) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

Stranica 1/2 Ob-04a,Rev.5



Analiticki broj uzorka: P 763 2022

Bjelovar, 11.07.2022

Terenski pokazatelji

Naziv Metoda Tehnika Mjerna jedinica Vrijednost u* MDK*** thV%VO-
Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011 =
' HRN EN 1SO 19458:2008
‘Temperatura Digitalni termometar °C 15 25 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l Clz 0.20 0.5 DA
Fizikalno-kemijski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mijerna jedinica Vrijednost U MDK*** th&VO-
Mutnoca HRN EN 1SO 7027-1:2016 Turbidimetrija NTU 0.39 4 DA
7Boja* SM 2120 C (23rd Edition) Spektrofotometrija mg/L PtCo skale (PH 7.1) <5 20 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez mirisa bez mirisa DA
“Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika 2 bez okusa bez okusa DA
pH* HRN EN 1SO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica (tm. 22.6°C) 6.9 0.1 6.5-9.5 DA
Elektrovodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/cm pri 20°C (tm. 22.7°C) 594 12 2500 DA
“Utrogak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija mg/l Oz 0.8 5.0 DA
“Kloridi* HRN EN SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/L CI 19 1 250 DA
Nitriti* HRN EN SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/I NO- <0.040 0.50 DA
Nitrati* HRN EN 1SO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l NOs 28 2 50 DA
“Amonij* HRN EN 1SO 14911:2001 lonska kromatografija mg/L NHa <0.013 0.50 DA
Analiticar:
Ana Maturanec, mag.biol.
(}L&(MGUU?L
Mikrobioloski pokazatelji
Naziv Metoda Tehnika Mijerna jedinica Vrijednost Ly MDK*** }ngvOaVO
Broj kolonija na 36°C HRN EN 1SO 6222:2000 Total plate count cfu/1 mi 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count cfu/1 ml 2 100 DA
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 Membranska filtracija MF cfu/100 ml 0 DA
"Ukupni koliformi HRN EN ISC 9308-1:2014 Membranska filtracija MF| cfu/100 ml 0 DA
“Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF| cfu/100 mi 0 DA
Analiti¢ar:
Ljiliana Jar€ov, univ.spec.techn.aliment.
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